
1

usunąć folię

2

3

 

nie dotykać części chłonnej
wymazówki

4

wsunąć na głębokość
2 - 4 cm

5

obrócić
5 razy

obrócić
5 razy

6



Data ważności

Zawiera ilość wystarczającą dla n testów

Prosimy zapoznać się z instrukcją 
obsługi

Sterylizowane przez napromieniowanie 

Autoryzowany przedstawiciel na 
terenie UE

Do diagnostyki in vitro do użytku 
zewnętrznego

Wyrób wyłącznie jednorazowego 
użytku

Przechowywać w

Numer partii

Numer katalogowy

Wytwórca Nie używać przy uszkodzonym 
opakowaniu

7

 

obracać
10 razy

8
zaczekać
1 minutę

9

 

ściskać
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